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01. Informations générales

Le module analyse de posologie est un dispositif médical de Classe | selon la directive 93/42/CEE et bénéficie a

ce titre d’'une autorisation de mise sur le marché (marquage CE).

O1. Fabricant

Synapse Medicine
17 rue Vauban
33000 Bordeaux
FRANCE

https://synapse-medicine.com/fr

02. Etiquette et descriptif des logos étiquette

Dispositif Médical [1i] Manuel
Module Analyse de posologie

sl SYNAPSE Medicine, FRANCE
17 rue Vauban, 33000 Bordeaux.

MD Ce

Descriptif des logos :

‘sl : Fabricant (standard NF EN 1SO 15223-1 logo N°5.1.1)
rj : signale que l'article est un dispositif médical

[1i] : indique qu'il est nécessaire de consulter les instructions d'utilisation
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02. Usage attendu

01. Description du module

Le module analyse de posologie est un logiciel autonome permettant de délivrer de l'information, afin de
permettre aux professionnels de santé de prescrire, délivrer des médicaments dans le cadre de l'aide a la
décision thérapeutique. Le logiciel est utilisé pour des prescriptions ponctuelles ou des activités de
surveillance d‘analyse de prescription, incluant la télésurveillance.

Les analyses sont effectuées sur la base des éléments saisis concernant le profil du patient et en utilisant les
données issues d'une base de données de référence.

Le module est commercialisé seul ou en solution packagée au sein de la Plateforme Synapse ou bien au sein
d’'un logiciel mis a disposition par un éditeur de logiciel. A ce titre, le module est utilisé avec d'autres modules
qui ne sont pas des dispositifs médicaux ( exemple : module de saisie de données). Tous les modules sont

indépendants les uns des autres.

02. Indication médicale prévue

Pour prévenir et réduire les risques médicamenteux tout au long du parcours de soins, Synapse Médecine
propose des solutions d'accompagnement des professionnels de santé dans la prescription des médicaments,
l'aide a la décision et le suivi a distance des thérapies.

Le module Analyse de posologie fait partie des solutions proposées par Synapse Medicine. Le module Analyse
de posologie analyse les posologies des médicaments d’une prescription et déclenche des alertes lorsque la
dose maximale est dépassée. Analysez et détectez les médicaments en double. Le module analyse la posologie
d'un médicament considéré, et détecte si cette posologie dépasse la posologie maximale autorisée connue. Le
module permet la détection des écarts par rapport aux seuils (doses et fréquence d'administration) et aux
durées de traitement.

Pour une ordonnance qui contient au moins deux meédicaments, le widget analyse également si ces

médicaments contiennent le méme ingrédient pour détecter les médicaments en double.

A I'aide du module, l'objectif est :

« de vérifier un dosage,

d‘éviter la prescription de doses excessives,

de fournir des informations sur la posologie maximale pour chaque médicament,

de détecter les médicaments en double,

de rendre les informations claires et lisibles.

Il n'existe aucune contre-indication a l'utilisation du module. L'utilisation du module ne peut en aucun cas étre a
l'origine deffets secondaires. Si de tels effets apparaissent, la recherche de cause doit porter sur les

médicaments prescrits.
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02. Usage attendu

03. Population de patient prévue
Tous types de patients, quel que soit leur age ou leur sexe, dont le praticien souhaite vérifier une ordonnance

contenant au moins un médicament.

04. Profil utilisateur

Le type d'utilisateurs est :

- Les professionnels de santé habilités a prescrire des médicaments,

- Les professionnels de santé habilités a délivrer des médicaments,

- Tout professionnel de santé (senior et junior) et étudiant en santé qui effectue régulierement ou

occasionnellement des analyses de prescription.

Exemple de professionnels de santé : médecin, pharmacien, infirmier, etc.

05. Environnement d’utilisation
Le logiciel est utilisé en cabinet privé, dans les hopitaux et dans les pharmacies, dans tout établissement de
santé ou autre environnement de soins disposant d'une connexion Internet pour utiliser le logiciel sur

ordinateur, tablette ou mobile.
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03. Pré-requis avant utilisation

01. Pré-requis technique
L'utilisation du module nécessite de disposer :
« des équipements matériels adéquats,
« d’'un acces a internet,
« d’un accés web via navigateur (Firefox version 78 ou supérieure, Chrome version 83 ou supérieure, Safari
version 13 ou supérieure) ou d'un outil métier : installation de 'application mobile Synapse Plateforme ou

autres logiciels métiers dans lesquels ils sont intégrés.

Les solutions proposées par Synapse Medicine sont des solutions dites SaaS (« Software as a Service » ou en
francais : « logiciel en tant que service »), solution logicielle applicative hébergée dans le cloud et exploitée en

dehors de Synapse Medicine, via une connexion Internet.

Les requis suivants doivent étre respectés afin de garantir la performance du dispositif médical et la maitrise

des risques associés a son utilisation :

Requis minimum d’interface
+ Requis généraux charte graphique (contraste, lisibilité),
+ La police des messages principaux est au minimum 16px,
+ La police des messages secondaires est au minimum 14px,
+ Le contraste des messages principaux doit étre au minimum de 4.5:1,

+ Le contraste des messages secondaires doit étre au minimum de 4.5:1.

Requis spécifiques (couleur, ordre d‘affichage, informations)

Respect couleur rouge (ex : #EB4343) de l'encart du message “Dépassement de posologie détecté.”

Respect de la couleur verte (ex : #68DAA0) de l'encart du message “Aucun dépassement de posologie
détecté.”

Affichage de la dose et de la fréquence et de la durée saisies par 'utilisateur

Un message “non disponible” signale a I'utilisateur que la dose maximum ou la fréquence

maximum ou la durée maximum n'est pas disponible dans la base.

Chague nombre est immédiatement suivi de l'unité gqu’il qualifie.

Affichage des décimales avec virgules. Les points ne sont pas autorisés.

Accés a la source d’information concernée.

Présence du logo Synapse Medicine.
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03. Pré-requis avant utilisation

Procédure d’installation
Les modalités suivantes sont a suivre afin de procéder a l'installation du module en vue de maintenir les
performances de ce dernier et garantir la maitrise des risques associés:

+ Intégration de la librairie Javascript de widgets

« Téléchargement via store dapplication de Synapse Plateforme,

« Installation d’un navigateur compatible pour accés application mobile Synapse Plateforme.

02. Pré-requis utilisateur
Aucune formation n'est nécessaire avant |'utilisation de ce module.
Le présent document est disponible en version papier sur demande a titre gracieux a l'adresse suivante:

support@synapse-medicine.com et vous sera transmis par courrier dans les plus brefs délais permis par un

envoi postal et au plus tard dans les 7 jours ouvrés.

04. Mise en garde et risques résiduels

Une mauvaise prescription peut avoir un impact majeur ou modéré sur la santé.

Les résultats fournis dépendent directement des données renseignées préalablement (liste des médicaments,
profil patient). Veillez a vous assurer de I'exactitude des informations renseignées pour des résultats fiables et
ainsi limiter des analyses erronées pouvant entrainer un impact modéré ou significatif sur la santé du patient

soumis a la prescription.

La décision thérapeutique doit étre prise selon un jugement médical éclairé.

Pour des raisons de sireté, nous vous rappelons l'importance de ne pas partager vos comptes utilisateur (ID

user).
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05. Modalités d’utilisation

Le module est destiné a étre utilisé quotidiennement.
La recherche s'effectue selon les médicaments présents sur I'ordonnance, plusieurs médicaments peuvent étre

analysés.

Posologie (dose et fréquence)

Une fois que les médicaments de la prescription ont été saisis dans un module dédié (“autocomplétion” n‘étant
pas un dispositif médical) choisissez une unité de fréquence (tous les jours, si besoin, etc.) parmi les
propositions du menu déroulant. Choisissez également une unité de dose (comprimés, mg/kg etc.) parmi les
propositions du menu déroulant. Ensuite indiquez la ou les différentes valeurs de dose dans le ou les champs

de saisie du schéma d’administration.

Durée

Choisissez une unité de durée (jour, semaine etc.) parmi les propositions du menu déroulant. Entrez dans le
champ de saisie de valeur de la durée du traitement.

Une fois la posologie (dose et fréquence) et la durée complétées, le systéme affiche la dose maximale, la
fréquence maximale et la durée maximale recommandée, au niveau de l'intitulés “Max autorisé”, et le caractére

conforme ou non de la prescription.

Analyse de posologie § ©

Attention : les résultats obtenus dépendent des informations renseignées Alertes =

DOLIPRANE 1000 mg, comprimé

DOSE FREQUENCE DUREE
Posologie : 1g/prise v 3/jour v 3jour(s) v
Max autorisé : 1 g/prise 4/jour Non connue

Aucun dépassement de posologie détecté.

Vous pouvez ajouter et saisir une ou plusieurs posologie(s) alternée(s) en cliquant sur le bouton “+ posologie
alternée”. Vous pouvez également ajouter un commentaire de prescription pour chaque médicament a saisir

dans “Commentaire de prescription”. Cliquez sur “Valider” pour enregistrer.

Vous pouvez ajouter le moment de prise en choisissant une proposition du menu déroulant. En cliquant sur le
bouton " plus d'options”, vous pouvez renseigner une date de de début et une date de fin de prise, ainsi que
sélectionner des mentions spécifiques via des cases a cocher disponibles ("Hors AMM", "Non substituable",

etc.)
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05. Modalités d’utilisation

DOLIPRANE 1000 mg, comprimé

Saisie structurée  Saisie libre

Prendre pendant +
- 3 + comprimé(s) v par jour v - 3 + jour(s) v
Aucun dépassement de posologie détecté. v

Analyse de posologie 9

Commentaire de prescription (O si besoin

plaquette(s) thermoformée(s) PVC-aluminium de 8 comprimé(s)

O Quantité (J Arenouveler (J ALD (J Long cours

Orale v Y9 Prise Repas v Motif (O Automédication
Plus d'options +

3 comprimé(s) par jour pendant 3 jours.

Le module mentionne le nom de la source d’information et un lien d'accés vers la source de données Thériaque

est disponible.

Vous pouvez également accéder a cette base de données en cliquant sur le lien suivant : Theriague. De cette

maniére, vous pouvez consulter l'information relative a linteraction médicamenteuse sur

d’information officielle.

Le module est utilisé avec d'autres modules qui ne sont pas des dispositifs médicaux : exemple : module de

saisie de données.

Limitations : Le module ne peut pas faire I'analyse de certains médicaments étrangers quand ils ne

sont pas alignés avec un médicament Francais.
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Affichage

B Monographie

X

Annuler Valider | v

la source


https://www.theriaque.org/apps/contenu/accueil.php

06. En cas de probleme

Tout dysfonctionnement ou incident en lien avec les dispositifs doivent nous étre notifiés a l'adresse
support@synapse-medicine.com.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit faire I'objet d'une notification de votre part a l'autorité
compétente de I'Etat membre dans lequel vous étes étabili.

O7. Informations complémentaires depuis la version précédente de notice d’utilisation

Le manuel d'utilisation a été mis a jour pour les raisons suivantes :
« Nouvelle présentation selon la nouvelle charte graphique de Synapse Medicine
« Présentation de l'étiquette du dispositif et des logos associés

» Présentation plus détaillée du dispositif médical

Date de diffusion de la notice : 02/02/2024
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